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Untersuchung von Pflanzenschutzmittelproben

Jahresbericht 2010

Im Labor fur Formulierungschemie des Referats 206 ,Produktchemie und Analytik* wurden
im Jahr 2010 Pflanzenschutzmittel mit folgenden Fragestellungen experimentell untersucht:

e Uberwachung der Zusammensetzung und Eigenschaften von im Handel befindlichen
Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Pflanzenschutz-Kontrollprogramms des Bun-
des und der Lander (Untersuchung von Planproben und Verdachtsproben)

e Uberpriifung der Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Antrags-
verfahrens zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (8§ 15 PflISchG)

e Uberpriifung der Identitat fir Parallelimporte von Pflanzenschutzmitteln im Bescheini-
gungsverfahren (8 16c¢ PflSchG)

e Gutachten zur Zusammensetzung von Pflanzenschutzmitteln fir Gerichte

AuBerdem arbeitet das Labor durch Teilnahme an Ringversuchen und Arbeitskreisen an der
Methodenentwicklung und internationalen Standardisierung mit.

1 Uberwachung der Zusammensetzung und der physikalischen, chemischen
und technischen Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des
Pflanzenschutz-Kontrollprogramms

Die Pflanzenschutzdienste der Bundeslander entnehmen Pflanzenschutzmittel-Proben im
Handel, die durch das Bundesamtes fir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) analysiert werden. Untersucht wird, ob Wirkstoffgehalt, Gehalte an Beistoffen und
Verunreinigungen sowie physikalische, chemische und technische Eigenschaften den bei der
Zulassung zugrunde gelegten Angaben zur Zusammensetzung und den einzuhaltenden
Bedingungen entsprechen. Dadurch soll geprift werden, ob die im Handel befindlichen
Pflanzenschutzmittel verkehrsfahig sind und ob lagerungsbedingte Qualitatsverluste auftre-
ten.

Pflanzenschutzmittel, die bestimmte Wirkstoffe enthalten (Planproben)

An den systematischen Kontrollen zur Uberpriifung der Zusammensetzung und der physika-
lischen, chemischen und technischen Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln im Pflanzen-
schutz-Kontrollprogramm 2010 beteiligten sich alle 16 Bundeslander.
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In der Zeit vom 01.01.2010 bis zum 19.07.2010 wurden insgesamt 120 Planproben zur
Untersuchung an das Labor fir Formulierungschemie des BVL gesandt.

Die Auswahl der Planproben erfolgte im Rahmen der Septembersitzung 2009 der AG PMK.
Es wurde der Wirkstoff Dimethoat ausgewéhlt, der in jedem zu beprobenden Pflanzen-
schutzmitteln enthalten sein musste. Es sollten dabei sowohl zugelassene Originalmittel als
auch parallelimportierte Pflanzenschutzmittel Gberprift werden. Fir diese Kontrollen wurden
Pflanzenschutzmittelpackungen im Grof3- und Einzelhandel entnommen, an das Referat
~Produktchemie und Analytik* des BVL gesandt und im dortigen Labor fir Formulierungs-
chemie untersucht. Die Planproben wurden auf die folgenden Prifparameter untersucht:

¢ Wirkstoffgehalt
e Gehalt der Verunreinigung Omethoat

¢ Dbei flissigen Formulierungen: Dichte als aussagekraftiges Identitatskriterium

Von den insgesamt 120 untersuchten Planproben stammten 2 Proben aus dem Parallel-
import (1,7 %).

Ergebnis der Untersuchungen

Bei 15 der 120 untersuchten Planproben dimethoathaltiger Pflanzenschutzmitteln lag der
ermittelte Dimethoatgehalt auf3erhalb des FAO-Streubereichs. Davon waren samtliche

11 Pflanzenschutzmittel, bei denen ein zu geringer Wirkstoffgehalt ermittelt wurde, tber-
lagert. Das alteste untersuchte Pflanzenschutzmittel stammte aus dem Jahr 2002 und der
ermittelte Wirkstoffgehalt von 200 g Dimethoat/L betrug nur 50 % des deklarierten Wirkstoff-
gehalts. Bei 4 dieser Proben wurde zusatzlich ein Omethoatgehalt ermittelt, der den festge-
legten Hochstgehalt von 2 g Omethoat/kg technischem Dimethoat Gberschritt.

Bei den anderen 4 von den Vorgaben abweichenden Pflanzenschutzmittelproben wurde ein
Dimethoatgehalt ermittelt, der oberhalb des FAO-Streubereichs lag, d.h. die Mittel waren
Uberformuliert. Nachdem das BVL den Zulassungsinhaber 2009 dartber informiert hatte,
dass uberformulierte Pflanzenschutzmitteln in Deutschland nicht verkehrsfahig sind, hatte
dieser zugesichert, das Produktionsverfahren so zu verandern, dass kiinftig keine Uberfor-
mulierten dimethoathaltigen Pflanzenschutzmittel mehr hergestellt werden. Die Proben, bei
denen eine Uberformulierung festgestellt wurde, stammen ausschlieRlich aus Chargen, die
vor Ende 2009 produziert wurden.

Da bei insgesamt 15 der 120 untersuchten Planproben Abweichungen festgestellt wurden,
betragt die Mangelquote 12,5 % (siehe Tabelle 1).

Die genannten Quoten haben aufgrund der zugrunde gelegten geringen Probenzahlen keine
statistische Aussagekraft, sondern geben nur einen Trend wieder.
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Pflanzenschutzmittel, die aufgrund bestimmter Anhaltspunkte entnommen wurden
(Verdachtsproben)

Bei Beschwerden, bei durch die amtliche Uberwachung festgestellten Auffalligkeiten oder bei
UnregelméalRigkeiten werden von den Bundeslandern im Rahmen von Anlasskontrollen im
Grofl3handel, im Einzelhandel oder auf der Erzeugerstufe Verdachtsproben genommen. Es
wurden im Jahr 2010 insgesamt 37 Verdachtsproben gezogen und davon 34 Proben im BVL
analysiert. Im Einzelfall wurde entschieden, welche Parameter zur Klarung des Verdachtes
zu untersuchen sind. In den meisten Fallen war dies der Wirkstoffgehalt und bei fllissigen
Formulierungen die Dichte. Je nach Fragestellung wurden als weitere Parameter der Gehalt
an ausgesuchten Beistoffen und physikalische, chemische und technische Eigenschaften
wie pH-Wert, Oberflachenspannung und Schaumbestandigkeit, untersucht. In seltenen Fal-
len wurde als Screening-Verfahren ein GC/MS-Chromatogramm der Probe aufgenommen
und dieses mit dem einer Referenzprobe verglichen.

Bei 8 Proben wurde festgestellt, dass aufgrund von Kennzeichnungsmangeln, z. B. nicht
vorhandener oder fehlerhafter Zulassungs- oder Parallelimport-Nr., keine Verkehrsfahigkeit
gegeben war. Auf Wunsch des einsendenden Bundeslandes wurden 5 dieser Proben weiter
untersucht. Drei Proben wurden nicht analysiert.

Ergebnisse der Untersuchungen

Aufgrund eines Verdachtes wurden 34 Pflanzenschutzmittelproben untersucht.

e Eine Verdachtsprobe war aufgrund von Schaden im Pflanzenbestand genommen
worden. Es konnten durch die Untersuchungen jedoch keine Hinweise auf eine feh-
lerhafte Zusammensetzung als Ursache fur die Schaden gefunden werden.

e Eswurden 12 Proben zugelassener Pflanzenschutzmittel aufgrund eines Verdachtes
auf fehlerhafte Zusammensetzung entnommen. Bei 9 dieser Proben konnten keine
Abweichungen gegenlber den bei der Zulassung festgelegten Bedingungen fest-
gestellt werden, wahrend 4 Proben als nicht verkehrsfahig eingestuft wurden. Dabei
wurde eine Probe aufgrund einer fehlerhaften Kennzeichnung als nicht verkehrsféhig
eingestuft.

e 17 Verdachtsproben betrafen importierte Mittel, bei denen der Verdacht bestand,
dass der Vertrieb nicht auf legale Weise erfolgte. Bei 9 dieser Proben stimmten die
untersuchten Parameter mit denen des Referenzprodukts Uberein bzw. eine Abwei-
chung konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden. Bei 8 Proben wurden Abwei-
chungen festgestellt.
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Bei 4 Pflanzenschutzmitteln, die nicht oder mit einer fehlerhaften Zulassungs- oder
PI-Nummer gekennzeichnet waren, wurden Wirkstoffgehalt, Beistoffgehalte und phy-
sikalische, chemisch und technische Parameter untersucht. Bei 2 Proben, die tber
den Namen auf der Verpackung identifiziert werden konnten, wurden unzuléassige
Abweichungen bei Wirkstoff- und Beistoffgehalten festgestellt. Eine Probe war weder
mit einer Nummer noch mit einem Namen ausgestattet. Mittels GC/MS liel3en sich
Wirkstoffe nicht nachweisen.

Im Jahr 2010 gab es bei Pflanzenschutzmittel, die Deltamethrin oder Metaldehyd als Wirk-
stoff enthielten, eine Anh&ufung von Verdachtsproben. Im Folgenden sind die Unter-
suchungsergebnisse aufgefihrt. Dabei ist zu beachten, dass sowohl zugelassene als auch
parallelimportierte Mittel eingesandt wurden.

Insgesamt wurden 4 Proben eingesandt, die Metaldehyd als Wirkstoff enthielten. Alle
Proben verfligen Uber eine regulédre Zulassung. Bei 3 Proben wurden zu hohe Wirk-
stoffgehalte nachgewiesen.

Es wurden 11 Proben eingesandt, die Deltamethrin als Wirkstoff enthalten. Sie wur-
den auf Wirkstoffgehalt, Gehalte ausgewahlter Beistoffe und physikalische, chemi-
sche und technische Eigenschaften untersucht. AuRerdem wurde ein Schnelltest zum
Nachweis eines vom Zulassungsinhaber beigefiigten Markers vorgenommen. Bei

3 Proben wurde die Nicht-Verkehrsfahigkeit festgestellt.

Bei Markern handelt es sich um Substanzen, die dem Pflanzenschutzmittel in relativ
geringen Konzentrationen beigefligt werden und die keinen Einfluss auf die Eigen-
schaften des Mittels haben. Diese Marker lassen sich mit einfach durchzufuhrenden
Schnelltests qualitativ bestimmen und sollen so eine eindeutige ldentifizierung von
Ware ermdglichen, die vom Zulassungsinhaber hergestellt wurde. In der Regel ist
selbst dem Zulassungsinhaber nicht die Identitat des Markers bekannt, da er diesen
sowie den dazugehdorigen Schnelltest bei einem Anbieter erwirbt. Jedoch fiihrt das
BVL eine Liste der genehmigten Markersubstanzen. Ein negatives Ergebnis des
Schnelltests liefert einen Hinweis auf das Vorliegen nicht originaler Ware, wird jedoch
als alleiniges Indiz als nicht gerichtsfest angesehen, so dass weitere Untersuchungen
durchgefihrt werden missen.

Tabellarische Ubersicht der Analysen und Ergebnisse

In Tabelle 1 ist aufgeschlusselt, wie sich die 157 kontrollierten Pflanzenschutzmittelgebinde
auf die unterschiedlichen Probenarten verteilen. Den grof3ten Anteil bilden die Planproben,
die die Wirkstoffe Dimethoat enthielten. Aufgrund eines Verdachts oder konkreten Anlasses
wurden 37 Pflanzenschutzmittel zur Untersuchung eingeschickt.

Tabelle 2 gibt einen Uberblick tiber durchgefiihrte Analysen und beanstandete Parameter.
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Tabelle 1: Prufung auf Produktqualitat im Jahr 2010 — Ubersicht der Proben mit Mangeln in
der Zusammensetzung, Beschaffenheit und Kennzeichnung

Kontrollen Mangel
(Anzahl) (Anzahl, prozentual)
Anzahl kontrollierter Pflanzenschutzmittel, Summe 157 34 (21,6 %)
davon systematische Kontrollen (Planproben) 120 15 (12,5 %)
- davon zugelassene Mittel 118 15 (12,7 %)
- davon Parallelimporte 2 0 (0 %)
davon Anlasskontrollen (Verdachtsproben) 37 19 (51,4 %)
- davon aufgrund von Schaden 1 (0 %)
- davon Verdacht auf fehlerhafte Zusammensetzung 12 (33,3 %)
zugelassener Mittel
- davon Verdacht illegaler Importe 17 (47,1 %)
- davon Sonstige 4 (100 %)
- davon Kennzeichnungspriifung ohne 3 (100 %)
Analytik

Tabelle 2: Durchgefiihrte Analysen und festgestellte Abweichungen von den Zulassungs-
daten bei Proben aus dem Pflanzenschutz-Kontrollprogramm im Jahr 2010

Analysenparameter Planproben Dimethoat Verdachtsproben
Analysen Mangel Analysen Mangel

Art des Wirkstoffs 120 0 38 0
Gehalt des Wirkstoffs 120 15 38 8
Verunreinigungen 120 4 3 2
Beistoffe 0 24 9
vergleichende Chroma- 0 0 2 0
tographie®

phys., chem., techn. 240 0 146 20
Eigenschaften

insgesamt 480° 19 213? 39
Marker 0 0 10 8

! GC/MS-Untersuchung

? qualitative und quantitative Bestimmung des Wirkstoffs gilt als eine Bestimmung pro Probe
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2 Uberpriufung der Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des
Antragsverfahrens zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

Die Bearbeitung von Zulassungsantragen nach 8§ 15 Pflanzenschutzgesetz beinhaltet auch
die Prufung der physikalischen, chemischen und technischen Eigenschaften von Pflanzen-
schutzmitteln.

Bei Zulassungsantragen fur neue Formulierungen wurden vom BVL Proben angefordert, um
die Bewertung durch eine experimentelle Untersuchung zu erganzen. Auch bei umformu-
lierten Pflanzenschutzmitteln oder bei Antrdgen auf Wiederzulassung werden Proben ange-
fordert, wenn die Erstuntersuchung im Labor schon sehr lange zuriicklag.

Die durchgefiihrten Untersuchungen dienen verschiedenen Zielen:

e Uberprifung der Angaben des Antragstellers. Hier sind gewisse Abweichungen zwi-
schen den im Labor gemessenen Werten und den vom Antragsteller in den einge-
reichten Studien angegebenen Werten tolerierbar. Die hier auftretenden Abweichun-
gen liefern auch ein Kriterium bei der Bewertung von im Rahmen der spateren Uber-
wachung gemessenen Werten.

e Uberpriifung der Lagerstabilitat sowie der sicheren Anwendbarkeit der Formulierun-
gen

e Uberprifung, inwieweit die Formulierungen allgemeinen FAO-Kriterien bzw.
existierenden Spezifikationen entsprechen

Im Jahr 2010 gingen 81 Proben zum Zulassungsverfahren nach 8§ 15 PflISchG ein, davon
konnten 62 Proben bis zum Jahresende untersucht werden. AuRerdem wurden 26 Proben
von Antragen aus dem Jahr 2009 bearbeitet. Insgesamt wurden 1149 Analysen durchge-
fahrt.

Die Eigenschaften wurden im Jahr 2010 fir 46 Antrage im Rahmen des Zulassungsverfah-
rens bewertet. Fir die anderen untersuchten Proben stehen die Bewertungen noch aus.

Untersucht wurde — in Abhangigkeit vom Formulierungstyp — eine Auswabhl folgender formu-
lierungstypischer physikalischer, chemischer und technischer Eigenschaften:

e Oberflachenspannung (EWG A5)

e pH-Wert (CIPAC MT 75.3)

e Dichte (EWG A3)

e Emulsionsstabilitat (MT 36.3)

e Schaumbestandigkeit (CIPAC MT 47.2)

o PartikelgrofRenverteilung (Lasergranulometer)
e AusgiefRbarkeit (CIPAC MT 148)

e Suspendierbarkeit (CIPAC MT 184)
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e Schitt-/Stampfvolumen (CIPAC MT 169)

e Staubanteil (CIPAC MT 171)

e FlieRfahigkeit (CIPAC MT 172)

e Benetzbarkeit (CIPAC MT 53.3)

e Grad der Aufldsung und Losungsstabilitat (CIPAC MT 41 bzw. MT 179)
e Abrieb (CIPAC MT 178.2)

e Dispersionsstabilitat (CIPAC MT 180)

o Wasserltslichkeit (CIPAC MT 179)

Bei den meisten untersuchten Proben wurde eine Auswahl der genannten Parameter vor
und nach einem Lagertest bei erhéhten Temperaturen (CIPAC MT 46.3) bestimmt. Bei flus-
sigen Proben wurde auch ein Lagertest bei niedrigen Temperaturen (CIPAC MT 39.3)
durchgefiihrt und anschlieRend die physikalischen, chemischen und technischen Parameter
bestimmt. Von den bewerteten 46 Proben handelte es sich in 4 Fallen um Beizmittel. Hier
wurde auch das Beizverhalten (Haftfestigkeit CIPAC MT 194, Verteilung Uber dem Saatgut
CIPAC MT 175) untersucht.

Bei 31 Proben (67 %) wurden keine signifikanten Abweichungen von den Angaben der
Antragsteller festgestellt. Deutliche Unterschiede zu den Angaben der Antragsteller bzw.
nicht akzeptable Resultate wurden bei 15 Proben (33 %) gefunden. Wahrend bei 9 Proben
die Abweichung (Schaum, pH-Wert, Schitt- und Stampfdichte, Benetzbarkeit, Oberflachen-
spannung, AusgielR3barkeit und Suspendierbarkeit) noch zu einer insgesamt positiven Beur-
teilung fuhrten, ist bei 3 Mitteln noch nicht abschlieRend lber die Bewertung entschieden. Es
handelte sich hier um Abweichungen beziiglich Abrieb, pH-Wert, Staub und Suspendierbar-
keit.

In 3 Fallen wurden die allgemeinen Kriterien laut FAO/WHO-Manual bezuglich pH-Wert,
Schaumvolumen und Reemulgierbarkeit nicht eingehalten. In 14 Fallen wurden von den
Antragstellern Stellungnahmen angefordert.

Es ist davon auszugehen, dass der Anwender im Haus- und Kleingartenbereich nicht in allen
Féllen Gber die notige Sachkenntnis im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln verfigt. Deswe-
gen sind an die Verpackungen in diesem Bereich besondere Anforderungen zu stellen. Eine
sichere Handhabbarkeit sowie eine Dosiergenauigkeit von +/- 10 % (sofern nicht bereits
anwendungsfertig formuliert) stehen dabei im Vordergrund. Es wurde bei 7 Proben aus dem
Bereich Haus- und Kleingarten die Verpackung untersucht. Dabei gab es keine Beanstan-
dungen.
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3 Uberprufung der Identitat im Bescheinigungsverfahren fiir Parallelimporte
von Pflanzenschutzmitteln

Parallelimporteure kénnen beim BVL die Ausstellung einer Verkehrsfahigkeitsbescheinigung
nach 8§ 16c PfISchG beantragen. Dies berechtigt sie, identische Pflanzenschutzmittel aus
EU-Mitgliedstaaten in Deutschland zu vermarkten. Im Jahre 2010 wurden 505 Bescheini-
gungen beantragt. Vom BVL kann im Rahmen der Antragsbearbeitung eine Probe des ein-
zufuihrenden Mittels zur Uberprifung der Identitat angefordert werden. Bei diesen Proben
wurden in Abhangigkeit von der Fragestellung folgende Parameter untersucht:

¢ Dichte
e Schaumbestandigkeit

e Gehalte ausgewahlter Beistoffe

Insgesamt wurden 5 Proben untersucht. Dabei wurden 11 Analysen durchgefihrt. Durch die
Analysen konnten alle offenen Fragen geklart werden.

Die Ubermittelten Zusammensetzungen der Mitgliedstaaten geben nicht immer den aktuellen
Stand der Zusammensetzung der dort am Markt erhaltlichen Ware wieder. Die unterschied-
lichen Zusammensetzungen riihren von anderen Zulassungsmodalitaten in den Mitglied-
staaten im Bezug auf Umformulierungen her. Weiterhin waren ungenaue Bezeichnungen von
Beistoffen Ursache fiir die veranlassten Analysen. In allen Fallen konnte aufgrund der
Ergebnisse eine Verkehrsfahigkeitsbescheinigung ausgestellt werden.

4 Gutachten zur Zusammensetzung von Pflanzenschutzmitteln fur Gerichte

Zunehmend wird eine Beobachtung des Marktes fur Pflanzenschutzmittel auch von Zulas-
sungsinhabern betrieben. Im Rahmen dieser Beobachtungen werden auch Proben ent-
nommen und untersucht. Auf Grundlage der Ergebnisse werden Parallelimporteure von
Zulassungsinhabern verklagt. Im Rahmen dieser zivilgerichtlichen Auseinandersetzungen
wird das BVL durch die zustandigen Gerichte gebeten, Gutachten zur Zusammensetzung
der betroffenen Proben zu erstellen. Die dabei zu untersuchenden Parameter sind von der
durch das Gericht vorgegebenen Fragestellung abhangig und kénnen neben der Untersu-
chung des Wirkstoffgehaltes auch die Untersuchung der Gehalte an Beistoffen, relevanten
Verunreinigungen oder physikalischer, chemischer und technischer Eigenschaften umfas-
sen.

Im Jahr 2010 wurde vom Labor fiir Formulierungschemie in einem Gerichtsfall ein Gutachten
erstellt. Zu diesem Zweck wurden 3 Proben untersucht.
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5 Ringversuche

Das Labor fur Formulierungschemie nahm an 2 internationalen und 3 nationalen Ringver-
suchen zur Methodenentwicklung teil. Untersucht wurden der Wirkstoff Chlofenapyr (4 Pro-
ben), sowie das Lésungsmittel Toluol (4 Proben) und die Verunreinigung Dihydrosafrole
(DHS) in Piperonylbutoxid (3 Proben). In zwei weiteren Versuchen wurde die Lésungsstabi-
litat von Tabletten (3 Proben) sowie die Harte von Wasser (6 Proben) bestimmt.

Zur Kontrolle der eigenen Leistungsfahigkeit nahm das Labor an einem Ringversuch der
Agence Fédérale pour la sécurite’de la chaine alimentaire (AFSCA) teil, in dessen Rahmen
eine Pflanzenschutzformulierung auf den Gehalt an Wirkstoff und auf 5 physikalische, che-
mische und technische Eigenschaften untersucht wurde. Das Labor lag bei allen Parametern
im Bereich der einwandfreien Qualitat (z-scores im Bereich von -0,68 bis 0,36).

Weiterhin nahm das Labor zur Kontrolle der eigenen Leistungsfahigkeit an einem Ringver-
such der Association of American Control Offices (AAPCO) teil, in dessen Rahmen 5 Pflan-
zenschutzformulierungen auf den Gehalt an 6 Wirkstoffen und einem Beistoff untersucht
wurden. Das Labor lag bei 6 Parametern im Bereich der einwandfreien Qualitat (z-scores im
Bereich von -1,4 bis 1,6). Allerdings betrug bei MCPP der z-score 2,3. Die Ursachenfor-
schung hat ergeben, dass es wahrscheinlich Probleme mit der Homogenisierung der Probe
gegeben hat, da diese als Granulat vorliegt. AuRerdem konnte die Probe nicht komplett im
FlieBmittel geldst werden.

6 Sonderproben

Neben den oben genannten Proben wurden weitere 7 Proben untersucht. Es handelte sich
um Mittel, die wegen Verdachts des Missbrauchs von Verkehrsfahigkeitsbescheinigungen

analysiert wurden. An diesen Proben wurden insgesamt 36 Untersuchungen durchgefihrt.
Bei zwei Proben konnten Beanstandungen festgestellt werden: bei einer war der Wirkstoff-
gehalt zu gering und bei einer weiteren wurde eine Substanz nachgewiesen, die nicht ent-
halten sein durfte.
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7 Zusammenfassung

In Tabelle 3 ist aufgeschlisselt, wie sich die Untersuchungen der im Jahre 2010 kontrollier-
ten Pflanzenschutzmittelgebinde auf die unterschiedlichen Fragestellungen verteilen. AuRer-
dem ist die Mangelquote angegeben.

Tabelle 3: Untersuchung von Pflanzenschutzmittel-Proben durch das BVL, Referat 206 im

Jahre 2010
Fragestellung Probenzahl Méangel Analysen
(probenbezogen)
Planproben
(Pflanzenschutz- 120 15 480
Kontrollprogramm)
Verdachtsproben
(Pflanzenschutz- 37 16 240

Kontrollprogramm)

Zulassungsverfahren fur
Pflanzenschutzmittel 88 15 1149
(8 15 PflSchG)

Parallelimportverfahren

(8 16c PfISchG) 5 0 11
Gerichtsgutachten 3 keine Angaben 11
Ringversuche 26 nicht relevant 66
Sonderproben 7 2 36

Insgesamt 286 48 1993




